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Skusobna VETLAB spol. s r.o.

laboratérium je akreditované SNAS na skusSanie
J.Hollého 149, Dolné Kockovce, 020 01 Piachov
tel.: 0424633913 vetlab@stonline.sk www.vetlab.sk

A - akreditovana skuska: N - neakreditovana skaska

PROTOKOL

Objednavatel a adresa :
KoSeca

Predmet skusky ( vyrobok ) :

Datum prevzatia skiisobnej vzorky do skasobne :

Teplota pri prijme vzorky:
Sposob dodania vzorky :
Vysledok sk$ok vykonanych v dfioch :

Oznacenie vzoriek podla ziadanky na vySetrenie :

Nazov vzorky :

OBEC KOSECA
Hlavna 36/100

O SKUSKACH ¢&.5753 A-E /2016

Pocet stran : ]
Pocet listov : ]
Vzorka ¢islo : 5753 A-E/2016

5 x digestat

24.08.2016

zakaznik - (Bc.Brtan)

24.08.2016 —28.08.2016

5753 A—-E /2016

Digestat z pol'a

miesto odberu : oblast’ Rude k.u Ilava

. neistota
ukazovatel’ jednotka vysledok merania metoda A/N
U(k=2)
_Skupina znakov : mikrobiologicky nalez z prinesenej vzorky

A.Salmonella sp. 37°C 125g nepritomné - M1 A
B.Salmonella sp. 3T°C 125g nepritomné - STN EN ISO 6579 A
C.Salmonella sp. 37°C 1258 nepritomné - STN EN ISO 6579/A1 A
D.Salmonella sp. 37°C 125g nepritomné - STN EN ISO 6579/01 A
E.Salmonella sp. 37°C " 25¢ nepritomné - STN EN ISO 6579/AC A
A.Escherichia coli 44°C KTl/g <1.10" - A
B.Escherichia coli 44°C KTl/g <1.10" - M 55 - A
C.Escherichia coli 44°C KTJl/g <1.10’ - STN ISO 16649-2 A
D.Escherichia coli 44°C KTi/g <1.10' - * A
E.Escherichia coli 44°C KTl/g < 1.10" - A
A.Enterokoky 37°C KTl/g e 10;‘ 27 % A
B.Enterokoky 37°C KTJ/g 9,3.10 27 % A
C.Enterokoky - 37°C KTJ/g 6.6.10° 27% STN 560100 €180 A
D.Enterokoky 37°C KTl/g 1.10° 27 % A
E.Enterokoky 37°C KTl/g 8,5.10° 27 % A

Zaver skasok : vzorka oznaCena Cislom 5753 A - E/2016 v sledovanom mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky nespifia poziadavky Nariadenia komisie
(EU) &.142/2011 z 25 februara 2011, ktorym sa vykonava nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1069/2009, ktorym sa ustanovuju zdravotne

predpisy tykajuce sa vedl'ajsich zivocisnych produktov

a odvodenych produktov neuréenych na l'udsku spotrebu a ktorym sa vykonava smernica Rady

97/ 78 / ES. pokial ide o uréité vzorky a predmety vyhaté spod povinnosti veterinarnych kontrol na hraniciach podl'a danej smernice.

Meradla a meracie zariadenia bouzité na skasky boli kalibrované, alebo overené v zmysle platnych metrologickych
predpisov. Vysledky skusok sa tykaju len predmetov skiisky a nenahréadzaji iné rozhodnutia organov $tatneho dozoru.
Protokol moze byt reprodukovany len cely, po ¢astiach len s pisomnym sthlasom riaditel'a skiiSobne.

Déatum vystavenia protokolu:

Za spravnost vysledkov zodpoveda:
Schvaluje:

Pripis dostane:

31.08.2016
Ing. Laluhova
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Skiisobra VETLAB s.r.o.



